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Protokoll Mellkas - Szűrés (screening) - natív 

Indikáció 
Szűrés (screening). Olyan tünetmentes egyének vizsgálata, akiknek emelkedett a tüdőrák 
kialakulásának kockázata (az egészségügyi szervezetek és az érintett szakmai társaságok 
által meghatározott rizikófaktorok) 

Előkészítés  
Kontrasztanyag   

  per os  
  per rectim  
  i.v.   
 mennyiség  
 sebesség (ml/s)  
 Só mennyiség (ml)  
 késleltetés (s)  
 bolus tracking helye  

Mérések 
 

 Fázisok Natív 

 Egyéb adatok: 120kV, 25 mAs 

 Vizsgálandó terület Tüdőcsúcstól a phrenico-costalis szögletig. 

Rekonstrukciók,  
képanyag  

  Felirat/label Lágyrész1 Lágyrész20 Tüdő1 Tüdő20 
 Ablak Lágyrész Lágyrész Tüdő Tüdő 
 Szeletvastagság 1 20 1 20 

 Increment     
   Irány AXI AXI AXI AXI 
  Kernel/Filter Soft Hi-Res   
 Típus MPR MIP MPR MIP 
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